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	尿液采集器基本参数需求

	部件名称
	部件材质
	部件尺寸(开口直径)cm
	部件尺寸(高度)cm
	部件容量ml

	漏斗
	PP
	≥5
	3-5
	\

	试管
	PS
	\
	\
	12-15

	盖子
	PP
	\
	\
	\

	（1）尿液采集器出厂时取样器与试管一体式组装，无需二次安装；（2）帽塞采用瓣膜设计，取样后自动密封，减少异味，转运无滴漏；（3）无需开盖直接上机，设备取样针与帽盖无摩擦；

	


注：开标时必须带样品（样品须为出厂时包装，并附相关证明资料）
商务要求
★1、供货要求：合同签定后接采购人通知后5个日历天内到货。
★2、质量要求：乙方供应的医用耗材有效期需大于等于耗材最长使用效期的 2/3 以上 (即耗材到货时距离失效期的时间必须大于等于耗材最长效期的 2/3)，且如果甲方未使用完，甲方提前通知乙方，对近效期产品进行免费更换；或甲方订货时乙方需告知甲方当前库存耗材效期，甲方根据当前效期结合科室使用量申报订单，甲方在效期内未使用完，甲方需提前通知乙方，乙方对近效期产品进行免费更换。本次采购的尿液采集器试管用于迪瑞、希森美康尿液分析仪，若中标供应商后续提供的尿液采集器无法适配现有的尿液分析仪，医院有权单方面解除本合同。
3、交货地点及联系电话：自贡市第四人民医院        联系电话：0813-2403119 。
★4、运输方式及到达站和费用负担：乙方合同单价款含税费、运输费、包装费、保险费、装卸费及其他一切费用。价格高于省药械平台最低使用价时，须按最低价使用。
★5、项目有效期：自合同签定生效之日起三年。在合同有效期内，如政府主管部门要求执行带量集中采购政策，则合同自动解除，双方无条件执行。乙方不能按时交货三次以上，甲方有权单方解除本合同，本合同不再履行。如乙方因特殊情况需终止本合同履行，必须提前 15 个工作日以书面形式通知甲方。
6、解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，或向甲方所在地人民法院起诉。
7、违约责任：合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失，则全部损失及责任由违约方承担。如因乙方设备质量原因造成需方损失，责任和损失全部由乙方承担。
★8、付款方式：①按实际采购数量办理结算。货物到达交货地点，乙方需提供与货物清单相符的正式发票（完税价），办理验收入库手续后，买方凭供货清单、入库单及发票（完税价）等按医院耗材付款规定支付货款。②付款只能付到合同约定的公司开户行及账号，拒绝付到其它授权的公司开户行及账号。
★9、验收标准、方式：不低于生产厂家提供的出厂标准，符合国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲乙双方共同现场验收。
其他要求
1、甲方有权对乙方提供的医用耗材进行试用，期限为3至6个月。如未通过甲方组织的考核，甲方有权解除合同，乙方须无条件同意。
★2、严格按照《四川省医疗保障局关于印发<四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案>的通知》（川医保规[2021]10号）、《四川省药械招标采购服务中心关于做好医药机构医用耗材集中采购工作的通知》（川药招[2021]66号等政府主管部门政策执行。
3、 [bookmark: _GoBack]以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足。 


