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名称
	技术参数要求

	输尿管硬镜（膀胱肾盂镜）
	★1、功能要求：兼容手术室现有内窥镜成像系统。可用于尿道、膀胱、肾盂手术观察成像，自带器械通道（可容纳≥5Fr异物钳）。
2、工作长度≥240mm。
3、插入部前端≤8.5Fr，插入部最大尺寸≤11Fr。
4、器械通道最小宽度：≥6Fr。
5、视场角：≥90°。
6、视向角 ≥ 0°。
7、有效像素≥16万像素。
8、防进液等级不低于IPX7。
9、可使用环氧乙烷或低温等离子进行消毒。
★10、配置要求：
10.1 输尿管硬镜（膀胱肾盂镜）：2根；
10.2 密封帽：2包。


★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。
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